
《牙科旋转器械 牙科种植手术用钻头》

行业标准编制说明
1. 工作简况
根据国家食品药品监督管理总局《关于下达2015年医疗器械行业标准制修订工作任务的通知》（食药监办械管［2015］123号），由广东省医疗器械质量监督检验所、宁波蓝野医疗器械有限公司、士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司主要负责制定《牙科旋转器械 牙科种植手术用钻头》推荐性行业标准，项目编号：A2015042-Q-GZ。

本标准项目于2014年立项并形成标准草案。2015年4月9日，标准起草小组成员在宁波蓝野医疗器械有限公司进行起草小组内部讨论，形成工作组讨论稿。2015年4月15日～17日召开该标准项目的起草小组讨论会，会上各位专家对该标准的范围、要求、试验方法等发表了建议修改意见后，标准起草小组根据专家意见对稿件进行了修订，形成征求意见稿。2015年5月至6月开展该标准项目的征求意见工作，于2015年8月25日～26日召开该标准项目的预审会议，标准起草小组根据会上专家意见，以及会后的验证试验对稿件进行了修订，形成送审稿。于2015年10月28日～29日召开该标准项目的审定会，根据标准小组讨论会的意见，经审定会决议，建议将标准名称《牙科种植体手术用钻头》调整为《牙科旋转器械 牙科种植手术用钻头》。审定会上经过全体委员投票表决，一致通过该标准项目。
2016-2020年间，标准报批材料审核过程中，经过数次反复修改，起草小组在征求齿科分技委相关专家和行业内产品相关利益方意见的基础上，在行业各方面征集对行业标准制定思路、行业现状、产品参数等内容展开了深入的行业调研，对标准性质、与YY91064关系、关键指标的合理性、测试方法的可操作性等方面内容进行了反复研讨论证。
2020年9月齿科分技委在广州召开该标准的行业标准研讨会，会上考虑到由于YY91064在实际工作中已长期作为该类产品的适用标准应用于其注册和监管工作，但相关具体内容已无法体现目前该类产品的技术特征和监管需求，针对种植手术用钻头类产品品种类型多样、制造商设计思路各异、与各制造商种植体系统直接配合使用、临床使用条件差异较大等复杂情况，起草小组为了保持标准体系的协调一致，明确产品质量控制的技术思路，会议认为本标准应取代YY91064，标准性质推荐性，并形成了以断裂扭矩替代颈部强度的指标、进一步优化切削性能试验等工作思路。以上工作思路在2020年11月齿科分技委于佛山举行的无源组工作会议上获得了认可。
2020年12月，起草小组在种植用钻生产企业、监管机构等单位范围内发起为期1月的行业调研，再次收集行业最新信息，征求标准制定思路，在此基础上展开起草小组讨论。起草小组总结调研信息，参考行业相关标准思路，考虑行业生产现状，认为标准范围由YY91064的钢和硬质合金材质扩展为金属材质，拓宽标准规范产品范围，总结各类产品技术特征，制定相关指标，能更加科学合理地适用产品发展趋势。另一方面，考虑到该类产品是各个制造商针对其种植体系统而设计、生产、销售及使用的配套产品，产品的设计和使用理念受制造商种植体设计思路影响而差异性较大，且产品通常为程序性配套使用，产品的使用方式和效果多与操作程序上下游器械的配套使用相关，各个制造商实际质量控制过程中采用的方法和思路也具有较大差异。综合考虑以上状况，起草小组认为该类产品的工作部分的相关指标应基于制造商各自的设计和质量控制思路，以避免给行业新技术发展带来不必要的阻碍。综合以上工作思路，起草小组完成了标准稿的修改，形成了征求意见稿。
2. 行业标准编制原则和确定标准主要内容的论据
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。
本文件代替YY 91064-1999《牙科旋转器械 钢和硬质合金牙钻技术条件》，与YY 91064-1999相比，除了结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

—— 更改了文件的范围（见1，1999年版的范围）；
—— 增加了规范性引用文件（见2）；

—— 删除了牙钻型式（1999年版的1）；

—— 修改了材料（见4，1999年版的2）；

—— 增加了外观的要求及方法（见5.1、6.1）；

—— 更改了尺寸的要求及方法（见5.2、6.2，1999年版的3.2、3.3）；

—— 增加了表面粗糙度的要求及方法（见5.3、6.3）；

—— 更改了硬度的要求及方法（见5.4、6.4，1999年版的3.4、4.1）；

—— 更改了径向跳动的要求及方法（见5.5、6.5，1999年版的3.6、4.3）；

—— 删除了颈部强度的要求及方法（1999年版的3.5、4.2）；

—— 增加了扭矩的要求及方法（见5.6、6.6）；

—— 更改了切削性能的要求及方法（见5.7、6.7，1999年版的3.7、4.4）；

—— 增加了重复处理耐受性的要求及方法（见5.8、6.8）；

—— 删除检验规则（1999年版的5）；

—— 修改了标签和包装（见7、8，1999年版的6）。

3. 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果
本标准试验的对象为牙科种植手术用钻头。

本标准选取6家制造商（国产3家，进口3家）生产的代表性样品进行验证。通过验证，以确定相关技术要求的合理性和试验方法的可行性。

本标准中制定的试验方法均为常规、通用的方法、各检测项目中涉及到测试设备均具备相应的检测仪器，所需检测设备容易购买，国内试验条件成熟，所需试验设备完备，国家级医疗器械质量监督检验中心均具备检测标准中全部技术内容的能力。
如今牙科植入物的使用越来越广泛。由于植入物的改进和全新应用，也需要有更好的种植手术用钻头，以用于植入物的植入和颅面连接部分的进一步操作。牙科种植手术用钻头种类较多，本标准旨在统一种植手术用钻头的通用技术要求。为牙科种植用手术钻头的要求提供了方法指南，其发布有利于规范我国牙科种植用手术钻头的生产、检测和监管环节，有利于提高牙科种植用手术钻头的产品质量，从而促进我国医疗卫生产业的发展，提升整体社会医疗卫生水平。本标准对保证用户和患者的使用安全方面，都有积极的经济和社会意义。

4. 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况
牙科种植手术用钻头目前尚无国际标准。
5. 与有关的现行法律、法规和其他相关标准的关系等协调性问题

本标准不与现行法律、法规和其他相关标准冲突。
6. 重大分歧意见的处理情况及依据

无重大分歧意见。

7. 作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

推荐的理由：本标准作为行业生产的引导性产品标准，宜作为推荐性标准进行制定和推广。
8. 贯彻标准的要求和措施建议

起草小组综合预估企业根据标准的技术参数和试验方法确定自身产品参数、更换个别材料或更改生产工艺（如必要）、定做相应测试工装、修改相应标记、文档和包装及增加质控流程（如必要）所需要的时间为12个月。

综合考虑该标准实施的必要性、生产企业调整尺寸参数或说明信息等因素，经审定会全体委员表决通过，建议该标准自发布之日起12个月后予以实施。

建议在本标准发布后、实施前结合技委会工作安排和相关要求组织相关生产、销售、使用单位、检测中心、监管人员和其他关注本标准的人员对本标准进行宣贯和培训。
9. 废止现行有关标准的建议

本标准制定后，将替代YY 91064-1999。
10. 其他应予说明的事项
无。
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