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[bookmark: _Toc79501231][bookmark: BookMark2]前言
GB/T 19973《医疗保健产品的灭菌 微生物学方法》分为以下两个部分： 
——第1部分：产品上微生物总数的确定；
——第2部分：用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验。
本文件为GB/T 19973的第1部分。
本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。
本文件代替GB/T 19973.1-2015《医疗器械的灭菌 微生物学方法 第1部分:产品上微生物总数的测定》，与GB/T 19973.1-2015相比，主要技术内容变化如下：
- 引用“生物负载峰值”术语作为生物负载的正常和一致部分，并提供数据示例；
- 增加了通常不实施包装生物负载测试除非包装是产品不可分割的一部分的说明； 
- 提供了更多关于最可能数（MPN）方法及其应用的信息；
- 详细介绍了提高检测限（LOD）和正确使用数据的方法；
- 删除了在信息不典型或不需要的情况下关于评估生物负载数据的统计学方法的讨论；
- 增加了一个生物负载回收率方法选择标准的表格，解释了校正因子（CF）的使用，并删除了方法改进中提到的<50％的生物负载有效回收率值；
- 提供了更多关于生物负载方法适用性的运用和实施的信息；
- 增加了直接平板计数、估计计数和超出理想范围计数的详细规则；
- 增加了界定制造商或实验室责任的表格；
- 增加对基于风险（包括生物负载数据的使用目的）的生物负载测定方法的关注。
本部分由全国消毒技术与设备标准化技术委员会(SAC/TC200)归口。
本部分起草单位: 
本部分主要起草人: 
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
— GB19973.1
—请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由国家药品监督管理局提出。
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[bookmark: _Toc79442056][bookmark: _Toc79442116][bookmark: _Toc79501232][bookmark: BookMark3]引言
无菌医疗保健产品是指不含存活微生物的产品。规定灭菌过程的确认和常规控制要求的国际标准要求，当需要提供无菌医疗保健产品时,在其灭菌前宜将各种非预期的微生物污染降至最低。这些产品是非无菌的。灭菌的目的是灭活微生物，从而将非无菌产品转化为无菌产品。
利用物理方法和/或化学试剂对纯培养微生物灭活的动力学通常可以通过存活的微生物数量与灭菌剂处理程度之间的指数关系进行描述。这意味着无论何种程度的灭菌处理，微生物总能不可避免地以有限的概率存活下来。对于特定的处理条件，微生物的存活概率取决于微生物的数量、耐受性以及处理过程中微生物生存的环境。因此，无法保证经过灭菌处理的产品中的任何一个产品是无菌的，但可以根据产品上微生物的存活概率来定义该产品的无菌性。
ISO 9001标准中给出了设计和开发、生产、安装和服务的质量管理体系一般要求；YY/T 0287中给出了医疗器械生产的质量管理体系的特殊要求。根据质量管理体系标准，对于制造过程中的某些特殊过程，无法通过后续的产品检验和测试验证其有效性，灭菌就是这样一个过程的例子。因此，灭菌过程需经过确认，定期监测灭菌过程的性能并对设备进行维护。
已有相关法规标准规定了医疗保健产品灭菌的过程确认和常规控制的要求（例如GB/T 19974、GB 18279、GB 18280系列、GB 18278系列和ISO 14160）。但也宜认识到，暴露于一个合理确认和精确控制的灭菌过程并不是保证产品无菌以符合其预期用途的唯一要素。此外，为了灭菌过程的有效确认和常规控制，了解灭菌过程中存在的微生物数量、特点和性质对灭菌过程的挑战是很重要的。
术语“生物负载”用于描述存在于产品和/或无菌屏障系统上或其中的存活微生物总数。生物负载可应用于以下多种情况：
- 灭菌过程确认和再鉴定；
- 生产过程控制的常规监测； 
- 原材料、部件或包装的监测；
- 清洁过程有效性评估；
- 整体环境监测计划。
生物负载是来自多个污染源的微生物总和，这些污染源包括原材料、部件生产、组装过程、生产环境、组装/生产辅料（例如压缩气体、水、润滑剂）、清洁过程和成品包装。为了控制产品的生物负载，宜注意这些污染源的微生物状态。
准确计数产品生物负载是不太可能的，实际上是使用一种已定义的方法来确定生物负载。由于医疗保健产品的设计和材料种类繁多，所以通过单一方法确定所有情况下产品生物负载是不切实际的。也无法通过单一技术收集所有情况下的微生物用以计数。此外，医疗保健产品上或产品中可能存在的微生物类型将会影响微生物计数培养条件的选择。
[bookmark: _bookmark83]本文件规定了确定生物负载需满足的要求。此外，附录中的指南提供了满足要求的解释和方法。也可以使用指南以外能够有效符合本文件要求的方法。
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[bookmark: BookMark4]

医疗保健产品的灭菌 微生物学方法
第1部分：产品上微生物总数的确定
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc79442057][bookmark: _Toc79442117][bookmark: _Toc79501233]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了医疗保健产品、部件、原材料或包装含有（表面或内部）的存活微生物计数和微生物表征的要求，并提供指南。
微生物表征的特性和程度取决于生物负载数据的预期用途。
第1至9章的指南见附件A。
本文件所规定的要求不适用于病毒、朊病毒或原生动物污染物的计数或鉴定，包括海绵状脑病的病原体的采集和检测，例如瘙痒病，牛海绵状脑病和克雅氏病。
ISO 22442-3，ICH Q5A（R1）和ISO 13022标准规定了灭活病毒和朊病毒的适用指南。
本文件不适用于医疗保健产品生产环境的微生物监测。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc79442058][bookmark: _Toc79442118][bookmark: _Toc79501234]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求（ISO/IEC 17025）
YY/T 0287  医疗器械  质量管理体系  用于法规的要求（ISO13485）
ISO 10012  测量管理体系 测量过程和测量设备的要求（Measurement management systems — Requirements for measurement processes and measuring equipment）
ISO 15189  医学实验室 质量和能力的要求（Medical laboratories — Requirements for quality and competence）
[bookmark: _Toc79442059][bookmark: _Toc79442119][bookmark: _Toc79501235]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

批 batch
在确定制造周期中生产的，预期或假设具有相同特征和质量的一定产品的数量。
[来源：GB/T 19971，2.1] 

生物负载 bioburden
产品和（或）无菌屏障系统表面或内部存活微生物的总数。
[来源：GB/T 19971，2.2] 

生物负载校正因子 bioburden correction factor
用以存活微生物计数时补偿无法完全从产品和/或微生物培养中采集的数值。
[来源：ISO 11139，3.24] 

生物负载估计值 bioburden estimate
通过将生物负载校正因子应用于生物负载计数而确定的值。
[来源：ISO 11139，3.25] 

生物负载方法适用性 bioburden method suitability
评估测试方法以证明其允许微生物生长的能力。
[来源：ISO 11139，3.168，修改-“生物负载”已添加到术语中。] 

生物负载峰值 bioburden spike
个别生物负载值显著高于同组中其他生物负载值。
[来源：ISO 11139，3.26] 

纠正 correction
为消除已发现的不合格所采取的措施。
纠正可连同纠正措施一起实施
[来源：ISO 9000，3.12.3] 

纠正措施 corrective action
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
1. 一个不合格可以有若干个原因。
采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。
纠正和纠正措施是有区别的。
[来源：ISO 9000，3.12.2] 

培养条件 culture condition
促进微生物复苏、生长和（或）繁殖所采用的生长培养基和培养方法的组合。
培养方法可包括温度、时间和其他任何特定的条件。
[来源：GB/T 19971，2.10] 

建立 establish
通过理论评估确定，并经试验证实。
[来源：GB/T 19971，2.17] 

兼性微生物 facultative microorganism
能够进行有氧和无氧代谢的微生物
[来源：ISO 11139，3.114] 

医疗保健产品 health care product
医疗器械（包括体外诊断医疗器械）或医药产品（包括生物制药产品）。
[来源：GB/T 19971，2.20] 

微生物表征 microbial characterization
对微生物进行归类的过程
归类可基于选择性培养基的使用、菌落或细胞形态、染色特性或其他特征。
[来源：GB/T 19971，2.25] 

专性厌氧菌 obligate anaerobe
在没有分子氧的情况下生存和生长的有机体。
[来源：ISO 11139，3.186] 

预防措施 preventive action
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
1. 一个潜在不合格可以有若干个原因。
采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。
[来源：ISO 9000，3.12.1] 

产品 product
过程的结果。
对于灭菌标准来说，产品为可触及的，可以是原料、半成品、部件和医疗保健产品。
[来源：GB/T 19971，2.36] 

回收率 recovery efficiency
衡量某一特定技术从产品上转移、采集和/或培养微生物的能力。
[来源：ISO 11139，3.228] 

再鉴定 requalification
为证实某一规定过程持续合格而重新进行的部分确认活动。
[来源：GB/T 19971，2.40] 

样品份额 sample item portion；SIP
用于测试医疗保健产品的规定部分。
[来源：ISO 11139，3.244] 

规定 specify
在批准的文件中详细阐明。
[来源：GB/T 19971，2.42] 

无菌的 sterile
无存活微生物的。
[来源：GB/T 19971，2.43] 

无菌屏障系统 sterile barrier system
为了产品在使用时保持无菌，防止微生物进入的最低限度的包装。
[来源：ISO 11139，3.276] 

确认 validation
通过客观证据证明满足特定预期用途或应用的确认过程。
1. 确认所需的客观证据是由测试或其他形式的检测（例如执行不同的计算法则或文件审查）所决定的结果。
“已确认”一词用于指定相应的状态。
确认所使用的条件可以是真实的或是模拟的。
[来源：ISO 9000，3.8.13] 
[bookmark: _Toc79442060][bookmark: _Toc79442120][bookmark: _Toc79501236]总则
[bookmark: _Toc535092703][bookmark: _Toc79442061][bookmark: _Toc79442121][bookmark: _Toc79501237]文件
宜规定生物负载确定的程序。
宜由指定人员（见4.2.1）审核和批准本文件标准要求的文件和记录。宜按照YY/T 0287、ISO 15189或GB/T 27025标准要求，对文件和记录进行控制。
保留的记录宜包括原始观察结果、计算、得到的数据和最终报告。 记录宜包括参与取样、制备和测试的所有人员信息。
计算和数据转移宜进行适当的核查。
[bookmark: _Toc535092704][bookmark: _Toc79442062][bookmark: _Toc79442122][bookmark: _Toc79501238]管理职责
宜规定本文件实施和执行本文件所述程序的职责和权限。宜根据YY/T 0287、ISO 15189或GB/T 27025标准要求，将职责指定给胜任的人员。
若由多个独立的质量管理体系组织承担执行本文件的要求，宜明确规定各方的职责和权限。
其他信息见附录D。
宜可获得能够正确执行指定测试和测量的设备。
[bookmark: _Toc535092705][bookmark: _Toc79442063][bookmark: _Toc79442123][bookmark: _Toc79501239]产品实现
宜规定采购程序。这些程序宜符合YY/T 0287、ISO 15189或GB/T 27025标准要求。
宜根据YY/T 0287、ISO 15189、GB/T 27025或ISO 10012的标准要求，规定满足本文件要求的所有设备（包括用于测试目的设备）校准的文件体系。
宜规定生物负载测定（包括适当的质量控制测试）所用材料制备和灭菌的方法。
[bookmark: _Toc535092706][bookmark: _Toc79442064][bookmark: _Toc79442124][bookmark: _Toc79501240]测量、分析和改进
对于生物负载测试方法和结果，测量不确度、精确度和偏差通常不适用，因此无需进行此类数据分析，除非用于评估实验室的整体能力。
对于不合格品的控制，宜规定不合格结果的调查、纠正、纠正措施及预防措施的程序。这些程序宜符合YY/T 0287，ISO 15189或GB/T 27025标准的要求。
[bookmark: _Toc535146038][bookmark: _Toc535092707][bookmark: _Toc534997466][bookmark: _Toc535152664][bookmark: _Toc535153348][bookmark: _Toc79406040][bookmark: _Toc79442065][bookmark: _Toc79442125][bookmark: _Toc79501241]产品选择
[bookmark: _Toc535092708][bookmark: _Toc79442066][bookmark: _Toc79442126][bookmark: _Toc79501242]总则
用于生物负载测定产品的选择和处理的程序，宜确保所选产品能够代表日常生产，包括包装材料和工艺过程。
若基于生物负载测定的目的将产品归类为一个产品族，宜记录产品归类到产品族的理由。该理由宜包括确保从产品族中选择用于生物负载测定的产品能代表整个产品族的准则。
由于生物负载可能随时间而改变，宜考虑生产到生物负载测定的时间间隔。
[bookmark: _Toc535092709][bookmark: _Toc79442067][bookmark: _Toc79442127][bookmark: _Toc79501243][bookmark: _GoBack]样品份额（SIP）
整个产品（SIP = 1.0）或部分产品（SIP <1.0）均可用于生物负载测定。
若SIP <1.0，样品份额宜充分，能够代表整个产品的生物负载。使用部分产品所选产品部分的确定宜基于产品生物负载是否均匀分布，见5.2.3至5.2.5。
当生物负载分布已知时，以下内容适用：
若生物负载均匀地分布在产品上和/或产品中，则可以从产品的任意部分选择SIP；
若产品生物负载分布不均匀，样品份额宜包括以下任意一项：
所选产品部分成比例地代表制成产品的每种材料，或
产品中含有对灭菌过程最具微生物挑战（数量和/或类型）的部分。
当选择包含最具微生物挑战的产品部分时，宜建立所测试的样品份额的生物负载与整个产品生物负载的关系。
若生物负载分布未知，则样品份额宜由所选产品的部分组成，这些部分按比例代表成品的每种材料。则样品份额所选产品的组成部分宜按比例代表成品的每种材料。
样品份额可以根据产品特征计算，例如长度、质量、体积或表面积（见表A.1）。
一些对灭菌过程确认和常规控制要求的标准，如ISO 11137系列，规定了样品份额充分性的准则。
[bookmark: _Toc79406041][bookmark: _Toc535146039][bookmark: _Toc535092710][bookmark: _Toc534997467][bookmark: _Toc535152665][bookmark: _Toc535153349][bookmark: _Toc79442068][bookmark: _Toc79442128][bookmark: _Toc79501244]生物负载的测定和微生物表征的方法
[bookmark: _Toc535092711][bookmark: _Toc79442069][bookmark: _Toc79442129][bookmark: _Toc79501245]生物负载的测定
方法选择
根据生物负载数据的使用目的选择合适的方法。测定方法宜包括以下内容：
1. 抑制物质的中和（若需要）；
微生物的采集（若适用）；
微生物的培养；
微生物的计数。
抑制物质的中和
若产品的物理或化学特性使其释放出对产品生物负载测试产生不利影响的抑制物质，则宜建立中和、去除抑制物质的方法；若不能完全去除抑制物质，也宜使其对生物负载测试的影响最小化。同时宜证明该方法的有效性。
附录B描述了用于评价灭菌或抑菌物质释放的技术。
微生物的采集
对一特定产品，采集存活微生物是方法的一部分，宜考虑其采集效率并形成记录（见4.1.3）。至少宜考虑下列内容：
1. 该方法采集微生物的能力；
微生物可能的种类及其在产品上的位置；
采集方法对微生物活性的影响；
检测时产品的物理或化学特性。
对一特定产品，采集存活微生物不是方法的一部分（例如产品的直接培养），宜考虑其计数效率并形成记录（见4.1.3）。至少宜考虑下列内容： 
1. 微生物可能的种类及其在产品上的位置；
检测时产品的物理或化学特性。
微生物的培养
培养条件宜在考虑可能存在的微生物类型和待测产品的物理或化学性质之后进行选择。宜对考虑的结果和所作决定的理由形成记录（见4.1.3）。
微生物的计数
宜在考虑产品可能存在的微生物类型后，选择其计数方法。宜对考虑的结果和所作决定的理由形成记录（见4.1.3）。
[bookmark: _Toc535092712][bookmark: _Toc79442070][bookmark: _Toc79442130][bookmark: _Toc79501246]生物负载的微生物鉴定
选择适当的微生物表征方法
微生物鉴定对于发现产品生物负载的变化是有必要的，该变化可能会影响生物负载数据使用的某些方面（例如灭菌过程的建立）。此外，微生物鉴定有助于识别污染源。
通过以下一种或多种方法进行微生物鉴定：
1. 菌落形态；
细胞形态；
鉴别染色；
使用选择性和/或差异条件培养；
生化特性；
基因型分析，例如基因模型、指纹技术或序列分析技术；
蛋白质组学方法，例如质谱。
[bookmark: _Toc535146040][bookmark: _Toc535092713][bookmark: _Toc534997468][bookmark: _Toc535152666][bookmark: _Toc535153350][bookmark: _Toc79406042][bookmark: _Toc79442071][bookmark: _Toc79442131][bookmark: _Toc79501247]生物负载测定方法的确认
[bookmark: _Toc535092714][bookmark: _Toc79442072][bookmark: _Toc79442132][bookmark: _Toc79501248]总则
测定生物负载方法宜经过确认并形成文件。
典型的微生物学方法确认和使用的信息详见A.7.1。
[bookmark: _Toc535092715][bookmark: _Toc79442073][bookmark: _Toc79442133][bookmark: _Toc79501249]确认
确认包括以下内容：
1. 评估测试方法的适用性，以证明测试过程对微生物无生长抑制作用；
若使用接种产品进行测试，生物负载回收率测试数据可作为测试方法不抑制微生物生长的证明。
若生物负载测试方法中包含微生物采集技术，宜对该技术的回收率做充分评估。若适用于数据用途，并且生物负载测定方法中涉及产品微生物采集，则宜充分评估该方法从产品中采集微生物的能力（即生物负载回收率）。
生物负载回收率确认信息见附录C。
对包含培养条件及微生物计数技术在内的微生物计数方法适宜性进行充分评估。
评估微生物鉴定技术的适用性。
[bookmark: _Toc535146041][bookmark: _Toc535092716][bookmark: _Toc534997469][bookmark: _Toc535152667][bookmark: _Toc535153351][bookmark: _Toc79406043][bookmark: _Toc79442074][bookmark: _Toc79442134][bookmark: _Toc79501250]生物负载的常规测定和数据解释
[bookmark: _Toc535092717][bookmark: _Toc79442075][bookmark: _Toc79442135][bookmark: _Toc79501251]总则
宜按照规定了取样量及取样频率的形成文件的取样计划进行生物负载的常规测定。
[bookmark: _Toc535092718][bookmark: _Toc79442076][bookmark: _Toc79442136][bookmark: _Toc79501252]检测限和平板计数
产品或产品族宜按指定方法进行生物负载的测定（见5.1.2）。选择测定方法时宜考虑影响结果的相关因素，例如检测限和平板计数。
[bookmark: _Toc535092719][bookmark: _Toc79442077][bookmark: _Toc79442137][bookmark: _Toc79501253]微生物鉴定
进行生物负载的微生物鉴定的程度取决于生物负载测定数据的使用目的（见6.2）。
[bookmark: _Toc535092720][bookmark: _Toc79442078][bookmark: _Toc79442138][bookmark: _Toc79501254]生物负载数据的其他应用
若生物负载数据用于确定灭菌过程的处理程度（即基于生物负载的方法），则宜满足灭菌过程开发、确认和常规控制标准中规定的所有适用于使用生物负载数据的要求。 
[bookmark: _Toc535092721][bookmark: _Toc79442079][bookmark: _Toc79442139][bookmark: _Toc79501255]生物负载峰值
若生物负载数据显示某一测试结果（生物负载峰值）明显大于其他测试值，则宜适当根据生物负载数据的使用目的评估峰值数据的影响。
[bookmark: _Toc535146042][bookmark: _Toc535092722][bookmark: _Toc79442080][bookmark: _Toc79442140][bookmark: _Toc79501256]生物负载水平
宜规定产品或产品组的生物负载的可接受水平。若超过可接受水平，则宜采取措施（见4.4.2）。 必要时宜审查和修订可接受水平。
[bookmark: _Toc535092723][bookmark: _Toc79442081][bookmark: _Toc79442141][bookmark: _Toc79501257]数据分析
宜通过在一段时间内获得的生物负载数据来确定趋势。
[bookmark: _Toc535092724][bookmark: _Toc79442082][bookmark: _Toc79442142][bookmark: _Toc79501258]统计学方法
若使用统计学方法来定义样本量、取样频率和/或可接受水平时，所使用的统计学方法应用宜符合YY/T 0287。
[bookmark: _Toc535146043][bookmark: _Toc535092725][bookmark: _Toc534997470][bookmark: _Toc535152668][bookmark: _Toc535153352][bookmark: _Toc79406044][bookmark: _Toc79442083][bookmark: _Toc79442143][bookmark: _Toc79501259]生物负载测定方法的维护
[bookmark: _Toc535092726][bookmark: _Toc79442084][bookmark: _Toc79442144][bookmark: _Toc79501260]产品和/或生产过程的变更
宜根据产品生物负载数据的使用目的，审核产品和/或生产过程发生的变更，以确定相关变更是否可能改变产品生物负载水平，并记录审查结果（见4.1.2）。 若生物负载水平发生变化，则宜进行具体的产品生物负载测定，以评估变更对生物负载的影响程度和性质。
[bookmark: _Toc535092727][bookmark: _Toc79442085][bookmark: _Toc79442145][bookmark: _Toc79501261]生物负载测定方法的变更
宜评估常规生物负载测定方法变更。该评估宜包括变更对测定结果的影响，并记录评估结果（见4.1.3）。
对变更的评估可以表明先前的确认和生物负载回收率仍然适用。
[bookmark: _Toc535092728][bookmark: _Toc79442086][bookmark: _Toc79442146][bookmark: _Toc79501262]生物负载测定方法的再鉴定
在规定的时间间隔内，宜对原始确认数据（见7.2）及后续的再确认数据按照形成文件的程序进行审核，并对审核结果和再确认过程形成记录（见4.1.3）。
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[bookmark: _Toc79442087][bookmark: _Toc79442147][bookmark: _Toc79501263]
（资料性）
产品上微生物总数的确定指南

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]为便于参考，本附录中的章节号与本文件正文中使用的章节号相对应。
[bookmark: _Toc79442088][bookmark: _Toc79442148][bookmark: _Toc79501264]范围
本附录为实施本文件中规定的要求提供了指南。附录中所提供的指南未涵盖所有细节，仅强调宜注意的重点。
    可以使用本附录之外的方法，但宜证明这些替代方法能满足本文件规定的要求。
    本附录不作为评估是否符合本文件要求的核对清单。
[bookmark: _Toc79442089][bookmark: _Toc79442149][bookmark: _Toc79501265]规范性参考文件
未提供指南。
[bookmark: _Toc79442090][bookmark: _Toc79442150][bookmark: _Toc79501266]相关术语和定义
未提供指南。
[bookmark: _Toc79442091][bookmark: _Toc79442151][bookmark: _Toc79501267]质量管理体系要素
本附录并不要求有一个完整的质量管理体系，但当控制生物负载测定用于灭菌医疗保健产品的确认和监测时，必要的质量管理体系基本要素（参见章节4）。需关注控制医疗保健产品生产或再加工的所有阶段的质量管理体系标准（见YY/T0287）
文件
YY/T 0287对文件的要求涉及文件（包括规范和过程文件）和记录的形成和控制。
计算机可以在实验室中用于数据的直接和间接收集、处理和/或存储。用于此类应用的硬件和软件都宜受到控制。
宜识别使用中的计算机系统硬件和软件，软件和硬件的任何变化都宜记录，并得到适当的批准。
若通过电子数据处理技术进行计算，使用前宜进行确认(如电子计算表格)，并保留确认记录。
对软件，软件相关文件宜包含以下信息：
1. 计算机系统上的应用软件；
操作软件；
所用数据包。
所有软件在运行之前都宜经过确认。
若计算机软件是内部开发的，宜制定适当程序，以确保：
—保存包括源代码在内的开发文件；
—保存接收测试记录；
—记录程序的修改；
—记录设备的变更，正式测试后投入使用。
这些控制也适用于商业软件包的修改或定制。
宜具备发现或阻止未经授权更改软件的程序。
进行组织、制表和/或提供数据用于统计或其他数学计算过程的软件程序，或者对电子储存数据进行其他方面使用或分析的软件程序，宜具有恢复原始数据的入口的功能。计算机数据归档可能需要特定程序，并宜将该程序形成文件。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]YY/T 0287、ISO-15189或GB/T 27025中规定了文件和记录控制的要求。
GB/T 27025规定了技术记录的要求。
计算机软件质量管理体系的应用指南也可参见ISO/IE90003
管理职责
YY/T 0287中对管理职责的要求涉及管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、策划、职责权限与沟通、管理评审。
生物负载测定中获得的数据宜是可靠的。在受控的条件下实施生物负载测定是十分重要的，因此用于测定的实验设施无论是在医疗保健产品制造商生产现场还在远程位置的地点，都宜根据形成文件的质量体系对这些设施进行管理和操作。
生物负载测定包含多个独立组织，每一组织负责测定方法或程序的特定要素（责任指南见附录D）。本附录要求各组织承担规定的相应职责，并将职责形成文件。在各组织的质量管理体系中将职责与权限的规定形成文件。要求承担规定部分职责的组织将这些职责分配给通过培训与资格认证的胜任的人员。
若生物负载测定是在医疗器械制造商直接管理之下的实验室中进行，实验室则在制造商质量管理体系下运行。若使用外部实验室，宜根据公认的现行最佳实验室规范（如ISO15189，GB/T 27025）实施所有测试，若适用，数据宜由有能力的、知情的专业人士进行评估。
任何实验室宜对提供的质量服务做出承诺，该承诺宜作为质量方针形成文件。宜正式建立实验组织的职责与权限的界限并形成文件。宜指定专人负责实验室质量体系的建立，并有权限确保质量体系的实施。
实验室的运行宜定期接受内部审核。实验室宜将审核结果形成文件并由实验室管理层评审（示例见ISO15189，GB/T 27025）。
YY/T 0287中规定了职责、权限以及人力资源的要求。
YY/T 0287中规定了资源提供的要求。
ISO 15189和GB/T 27025中规定了设备的要求。
产品的实现
YY/T 0287中对产品实现方面的要求与产品的生命周期相关，其中包括顾客需求的确定、设计和开发、采购、生产控制，以及对监视和测量设备的校准。
宜有识别实验室每台设备维护要求的体系。宜清楚标识不需校准的设备。
检测过程中与产品、洗脱液、培养基等接触的任何器械或其部件宜是无菌的。所有用于采集产品上微生物的培养基和洗脱液的制备方式宜确保其无菌性。
培养基质量控制测试宜包括促生长实验。通常，每批培养使用低接种量【不超过100个菌落形成单位（CFU）】的选定微生物进行促生长实验。一些药典（中国药典 美国药典 欧洲药典）描述了促生长实验，其中详细描述了适用的微生物。也可以采用其他公认的定量或半定量的培养基质量控制的分析方法。
YY/T 0287中规定了对采购的要求。特别是YY/T 0287对采购产品的验证要求适用于所有从组织外部接收的产品和服务。
YY/T 0287规定了对监视和测量设备的校准要求。
GB/T 27025规定了设备和测量可追溯性的要求。
测量、分析和改进
 生物负载试验结果通常不符合数学分布模型。因此，除了评估实验室的整体能力外，测量不确定度、精度和偏差可能是不必要的。对于生物负载试验方法，已通过生物负载回收率的确定考虑了不确定度测量、精密度和偏差。
YY/T0287中的测量、分析和改进部分的要求与过程监控、不合格品控制、数据分析和改进(包括纠正和预防措施)相关。
所有超过规定水平和/或表明不利趋势的生物负载结果宜进行调查，调查的初始阶段宜评估结果正确与否。下列情况可能导致错误，宜加以指出：
—不当的样品（例如不具代表性的、非均质的、不合格的物料）；
—不当的取样材料（例如拭子、容器、包装）；
—不适当的运输、处理及储存条件；
—不当的试验器材（例如储存容器、移液器、过滤器）；
—错误的处理或测试方法；
—不当的培养基或稀释剂；
—不当的实验室环境；
—不当的培养环境；
—计算或誊写错误；
—试验方法的偏差（例如稀释错误、过滤的错误、无菌技术错误）。
若结果归因于取样或实验错误，若可能，宜使用同一批产品的新样品再次测定，以验证超过规定水平的生物负载结果。若产品支持微生物生长会导致无效数据，或同批产品不可获得，宜使用新的批次。
若原始结果经确认是真实结果，那么在第二阶段的调查宜至少考虑以下几点：
1. 结果与数据使用目的的关系（例如灭菌过程的有效性）。
需要增加样品量和/或取样频率。
生产过程的评估，包括以下内容：
原材料/部件（如供应商、变更）；
清洁剂/润滑剂/制造用液；
运输/存储容器；
工作台表面；
人员穿着/个人卫生/个人行为；
搬运/组装
环境条件和监测结果（包括季节因素，如有）；
包装材料及包装过程；
储存条件。
回收到的微生物的微生物鉴定，包括：
潜在来源；
与之前分离菌的比较。
基于上述调查结果，可能需要采取特定的纠正措施。若采取纠正措施，需证明其有效性。
YY/T 0287, ISO 15189 以及GB/T 27025规定了纠正措施程序。
[bookmark: _Toc79442092][bookmark: _Toc79442152][bookmark: _Toc79501268]产品选择
总则
选择和处理样品的程序宜形成文件，进行操作时要避免引入意外的污染，并防止样品中微生物数量和类型发生明显改变。取样方法宜保持一致并宜允许对生物负载基于事件和基于时间进行比较。
选择用于生物负载测定的产品样品时，有下列可能：
1. 选择实际产品（随机或规定的频率）；
按照常规生产过程生产专门用于生物负载测试的产品；
选择不宜销售的产品，如废弃或不合格的产品。
样品选择取决于众多因素，但第一个先决条件是所选产品的生物负载宜能代表实际产品的生物负载。若决定使用不合格品，该产品宜经历生产的所有基本阶段，包括可能的清洁和包装过程。
为生物负载测定取样时，产品宜装在常规包装内。通常情况下，移除产品包装系统后，对产品本身进行生物负载测定是充分的，而不必测定包装系统的生物负载。根据无菌标签声明，内包装组件，如托盘或插入物可能需要根据以下因素进行测试：
— 预期无菌；
— 包装是产品不可分割的一部分时，或
— 用于特定的评估。
在建立生物负载测试产品族时，宜考虑生物负载数据的使用（如原材料的控制、来料的接收、工艺步骤的评估、灭菌过程的鉴定）。宜考虑以下因素：
1. 原材料的特性和来源;
部件的特性和来源;
生产过程的复杂性，如处理程度、工艺步骤数量;
使用的生产过程类型;
生产和/或装配环境;
产品设计及尺寸;
生产设备;
生产地点。
此外，微生物的数量和种类也会影响产品族的生物负测试方法的选择。对于每个产品族，宜选用主产品或代表性产品用于生物负载的常规测定。主产品宜基于形成文件的原理进行选择。
若产品族内的产品认为是等同的，则可选择一个有代表性的产品用于生物负载的测定。可以常规监测所选择的产品或者轮流选取产品族中的其它产品。若对所选产品进行常规监测,产品族的其他产品的持续等同性宜定期监测或提供合理的理由。
若生物负载测定的数据用于建立或维持灭菌过程，则产品的抽样到生物负载测定之间的时间间隔宜能代表产品生产的最后一个步骤完成与灭菌之间的时间间隔。
样品份额（SIP）
 在可行的情况下，生物负载的测定宜使用整个产品，若实验室容器很难容纳整套产品，在这种情况下使用样品份额。宜考虑整个产品生物负载的分布。若生物负载在产品上的分布是不均匀的，宜识别产品污染最严重的部位。该部位宜包括在选中的样品份额内。
宜尽可能将大部分产品用于样品份额。样品份额宜具有代表性，以确定整个产品的生物负载。当测试大件产品（如手术服或体外引流包）时，必须仔细选择产品的样品份额。
宜考虑生产方面对产品上微生物分布的影响。
样品份额可以从对灭菌过程最具挑战的产品中选择，选择样品份额的示例如带有连接件或阀门等导管类的组件。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]表A.1提供了选择不同样品份额计算基础的产品示例。
在准备或组合样品份额时，在取样操作时宜小心。若从产品上分离一部分，宜在受控的洁净环境条件下进行(例如在层流台内)，以避免增加污染。
-样品份额计算举例
	产品份额依据
	产品

	表面积
	植入物（不可吸收）

	质量
	粉末、衣物、植入物（可吸收）

	长度
	导管（直径一致）

	体积
	容器中的液体


[bookmark: _Toc79442093][bookmark: _Toc79442153][bookmark: _Toc79501269]生物负载测定及其微生物表征的方法
生物负载测定
适当方法的选择
图A.1的决策树通用于生物负载测定方法的初步选择，基于培养和非培养的方法均适用。
采用培养方法测定生物负载含量高的产品时，确保适宜的稀释以获得可计数的结果，避免诸如菌落成片或数量过多而无法计数（TNTC）平板的问题。
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1. 此决策树不排除使用替代方法、快速微生物负载测定方法(如自体荧光法、流式细胞术、直接荧光法、过滤技术和固相细胞计数法)。
此决策树不包含所有可以测试的产品类型和所有可以使用的测试类型。
-生物负载测定方法选择决策树
对于生物负载很低的产品，即使采用合适的已确认回收率的生物负载测试方法，也可能无法从单个产品单元中回收可检测的生物负载。当检测到零菌落时，宜谨慎估计平均生物负载，以避免低估实际的产品生物负载。生物负载测试方法的预期检测限宜反映生物负载数据的预期用途，必要时，生物负载试验方法的设计宜尽可能合理可行地降低检测限。
为优化低生物负载产品的生物负载测定方法，必要时可考虑使用替代方法，示例见a）至e）：
1. 合并样本法：将多个样本单元合并进行检测，需确定该方法的生物负载回收率，将合并样本回收的总菌落数除以合并的样本单元数量以估测每个单元的菌落数。单元合并可以估测低含量的每单元的菌落数，然而，它不能提供合并样本中各单元的生物负载分布和差异性的信息。每个样本单元菌落数量一致的情况下可以进行合并。
需重视合并法可能会降低发现生产过程中意外变化的能力，这取决于合并的方法。
最可能数法，见B3.3
微生物群的组合和消除测试法:对很多种类型的微生物而言，不需要将提取物分成不同的部分进行单独测试，例如需氧菌，厌氧菌，孢子和真菌。若测试评估显示没有厌氧菌，后续可免除该项测试。此外，若在需氧菌计数中检测到需氧孢子，并且真菌计数不高，则可以将需氧菌、细菌孢子和真菌合并测试，例如，将全部的提取液过滤到一张滤膜上，放置在合适的通用培养基上,然后于两个不同的温度下进行培养(如,30°C到35°C，20°C到25°C)。其他的例子包括使用培养温度(30±2)°C或者在其他温度范围内培养用于检测特定微生物种群。采用这种方式以消除稀释因子(假设消除是合理的)可以尽可能避免低估平均生物负载。
半检测限法:当生物负载结果中出现“小于检测限”时，该法有助于计算生物负载平均值。。当较小百分比的结果为每板0 CFU时，该方法提供了较低的生物负载结果(更多信息参考文献[24])。
以泊松分布值替代“小于检测限”值的方法:这里提供了一种评估平均生物负载值的方法。
在整个生产过程中，生物负载通常不会以一种能够使用泊松分布进行统计学分析的方式分布在产品上。宜根据信息的预期用途仔细考虑对生物负载应用泊松分布的影响。(更多信息请参考[24]和[20]。)
选择生物负载测定方法宜考虑到产品上或产品内可能出现生物膜。与液体接触时产品上或产品中会形成生物膜，除非采取适当的生物负载控制措施。含有组织的医疗保健产品有可能形成生物膜。
抑菌物质的中和
见附录B
微生物的采集
见附录B
微生物的培养
原料的性质、生产方法和产品生产条件是影响产品生物负载的因素，在选择培养基和现有条件时宜予以考虑。除非可能存在苛养菌，否则通用的、非选择性的培养基和培养条件是合适的。结合制造商提供的信息，实验室关于使用标准生物负载培养条件的建议作为考量和依据是充分的。
选择培养基和培养条件时，至少宜考虑到下列几点：
1. 没有一种培养基和培养条件的组合能支持所有微生物的生长；条件的选择宜尽量降低由于在不同培养基上计数相同微生物而高估平均生物负载的可能性；
确认活动比常规检测可能需要使用更多种培养基和更广泛的培养条件；
可能的微生物污染源和可能会遇到的微生物类型，宜注意某些污染源可能随季节变化，合成材料制成的医疗保健产品不太可能受到专性厌氧菌的污染。由组织或其它天然材料制成的医疗保健产品有受到专性厌氧菌污染的风险。
培养基和培养条件示例见表A.2。
宜注意所有非选择性厌氧培养方法都能支持兼性厌氧微生物的生长。
培养基和培养条件示例a
	[bookmark: BookMark6]微生物类型
	固体培养基
	液体培养基
	培养条件b

	兼性菌、
非苛养菌、需氧菌d
	大豆酪蛋白消化琼脂
（胰酪大豆胨琼脂）
营养琼脂
血琼脂
葡萄糖胰蛋白胨琼脂（平皿计数琼脂）
	大豆酪蛋白消化肉汤
（胰酪大豆胨液体培养基）
营养肉汤
	30℃~35℃培养3天~7天

	酵母菌和霉菌
	沙氏葡萄糖琼脂
麦芽提取琼脂
孟加拉红琼脂
氯霉素琼脂
大豆酪蛋白消化琼脂
（胰酪大豆胨琼脂）
马铃薯葡萄糖琼脂
葡萄糖胰蛋白胨琼脂（平皿计数琼脂）
	沙氏葡萄糖肉汤
麦芽提取肉汤
大豆酪蛋白消化肉汤
（胰酪大豆胨液体培养基）
	20℃~25℃培养5天~7天

	厌氧细菌
	强化梭菌琼脂c
Schaedler琼脂c
血琼脂c
兼性厌氧菌琼脂c
大豆酪蛋白消化琼脂
（胰酪大豆胨琼脂）c
哥伦比亚琼脂c
Wilkens-Chalgren琼脂c
	罗伯逊疱肉汤
硫乙醇酸盐流体培养基
	30℃~35℃培养3天~7天

	a本表未详尽列举所有示例。
b所列培养条件为示例的微生物类型常用的条件。
c在厌氧条件下培养。若培养基经过预还原，可以提高其性能。
d一些用于兼性菌、非苛养菌、需氧菌的培养基也能支持酵母菌和霉菌的生长。


微生物计数
方法的考量和理由足够充分（时），实验室可以具体指定计数方法。见B.6。
生物负载的微生物表征
必需的微生物表征程度取决于产品的特性、检出的菌落的多样性，以及数据的使用 (例如灭菌鉴定)。
可以使用多种方法来表征构成医疗保健产品上或产品内的生物负载的微生物。用于生物负载的典型微生物表征方式包括菌落形态、细胞形态、染色特性、选择性培养和微生物鉴定。关于这些方法的详细信息见下：
1. 菌落计数时菌落形态易于记录。描述菌落形态在某种程度上是主观的，包括颜色、形状、大小、纹理、边缘、凸起和其他物理方式可观察到的菌落特征。仅此信息无助于趋势分析(参见A.8)。它通常可用于区分细菌和霉菌，并初步确定平板上的菌落是否可能是同一种微生物。为了识别污染源，需要更具体的方法进行进一步表征。
细胞形态学和染色技术，如湿涂片法和革兰染色法，常被用于表征微生物。这些方法的优点是仅需要极少的设备和时间即可获得微生物一般特征的有价值信息。通过物理描述和湿涂片法对真菌(即霉菌和酵母菌)进行表征足以对大多数分离株进行表征。
选择性培养和鉴别培养基可用于抑制特定微生物的生长、筛选特定微生物或帮助区分某些微生物与其他微生物 (例如在特定培养基上菌落的颜色)，这有助于微生物表征。
微生物鉴定可采用表型或基因型方法，或两种方法结合进行。传统的表型试验如菌落和细胞形态、革兰染色和芽孢染色反应、需氧或厌氧生长能力以及简单的生化反应(如过氧化氢酶、氧化酶、吲哚)，通常提供菌所在群或属的一些指征。更复杂的生化和血清学测试，或基因型或蛋白质组学方法可以将细菌识别到属、种或菌株水平。酵母和霉菌也可以用类似的方法。形态学和生理特性的结合可用于确定属，结合生化同化可区分到种。
表A.3提供了常用的生物负载表征方法。
	-生物负载常用表征方法	
	方法
	举例
	专属性

	菌落形态
	形态、凸起、边缘、大小、颜色
	低

	细胞形态
	形状(杆菌、球菌、酵母)
大小，聚集(簇，链)
结构(真菌结构)
	低到中

	染色特性
	鉴别染色(革兰染色、芽孢染色、抗酸染色)
真菌染色
	低到中

	选择性培养和鉴别培养基
	热激活、培养参数、选择性培养基
	中到高

	属/种鉴定
	基因和生化鉴定技术和系统
	高
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一般而言，经典微生物学方法在确认生物负载测定方法时给使用者带来了挑战。通常不必确认经典的微生物学方法或国家和国际标准及药典中描述的方法。这些方法只需要在其独特的使用条件下验证其准确性和可靠性。这些措施通常足以确认生物负载测定的有效性。
在生物负载检测方法的确认中有两个方面需要考虑。第一个是中和测试系统抑制因子以允许微生物繁殖的能力 (生物负载方法的适用性)，第二个是从产品中采集和培养微生物的能力(生物负载的回收率)。
当测定生物负载的方法包括从产品中采集微生物时，最值得关注的是采集过程的效率。采集和培养过程的确认称为生物负载回收率(详见附件C)。
确认
生物负载方法适用性
生物负载方法适用性试验用于证明产品不会阻止微生物生长或检出。产品可能含有在生物负载测试条件下对微生物有抑制作用的物质。
宜使用稀释或适当的灭活/中和的方法检测含有抑菌物质的产品。
宜在实验初期调查产品洗脱物的抑制作用，以评估产品是否含有在生物负载测试条件下能够抑制微生物生长的物质。若器械包含已知或已证明为惰性的材料，则可接受书面的理由。
以下情况宜考虑生物负载方法的适用性：
1. 当有新产品或变更的产品时，及
当测试条件有变化时(如培养条件、提取介质)。
对于杀菌或抑菌物质适用性已给定的方法（例如，采用经确认的膜冲洗程序进行的膜过滤），应用于产品时可能不需要进行特定的生物负载方法适用性实验。
生物负载回收率
通常有两种传统方法可用于确认从医疗保健产品上采集的微生物的回收率（见C.1.4）。 这些方法是：
- 重复回收法：重复处理样品，然后定量评估回收程度，或
- 产品接种法：接种已知数量的微生物至产品上，然后定量评估回收程度。
第一种方法的优势是利用自然产生的微生物，但通常需要中高水平的初始生物负载。在此情况下，根据产品和/或结构首选第一种方法。第二种方法为试验建立了一个模型系统，但由此产生了该模型与产品自然状态微生物回收如何比对的问题。更多信息见表 C.1。
更多非传统产品（例如含有粉末、液体、抑菌剂、多种组分的复合物或复杂产品）可能需要组合方法来评估生物负载回收率。更多信息参见附录 C
对于过滤的液体产品，或使用MPN方法时，不需要确定生物负载回收率和计算生物负载校正因子。但仍宜评估测试方法对计数的适用性。
计数和培养条件
关于计数的进一步指南见B.6。
生物负载测定中选定的培养条件（即培养基和培养条件）不一定能够检测出所有的潜在微生物。因此，在实践中很可能会低估生物负载。尽管如此，还是要选择适宜培养条件。
评估培养条件一种方法包含基于对包括生产工艺、环境、材料和预期存在的微生物的了解来选择培养条件。若特定产品特征表明需要进行额外评估，则将典型培养条件下计数的微生物与替代培养条件下检出的微生物进行比较。若该方法表明在典型培养条件下检测到的生物负载比例较低，则宜重新考虑替代培养条件以优化测定。这对于含抑菌剂可能影响微生物生长的医疗保健产品尤其要关注。
在选择用于微生物表征的方法时，考虑以下因素：
- 考虑到灭菌鉴定模式对制造产品的风险
- 以前可用的数据;
- 生成数据的目的;
- 生产工艺（例如涉及水，手动，自动）和产品的性质
[bookmark: _Toc79442095][bookmark: _Toc79442155][bookmark: _Toc79501271]生物负载的常规测定和数据分析
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]总则
为了证明已实施并维持了对微生物质量的有效控制，宜制定产品和/或组件的监测计划。
对生物负载水平的常规监测通常使用3-10个样本量。
若生物负载数据用于满足另一国际标准（例如，ISO 11137 系列）的要求，该标准已预先规定了样本量和试验频率，其将取代此处推荐的样本量。
样本量的合理选择主要取决于两个因素：
1. 检测到的生物负载的变化；
这取决于生物负载水平变化（增加或减少）的结果以及如何应用生物负载信息。为了早期发现平均生物负载水平的微小变化，可能需要一个大的样本量。
单个样品间存活微生物数量估计值的差异。
这种差异程度将决定检测一个给定变化所需的样本量。为发现变化在这类估算中，个体间差异小比个体间差异大所需的样本量少。
较大的样本量可以提高检测显著变化的置信度。
宜认识到，对生物负载数据的使用方式会影响在检测给定幅度的变化时要求的置信度。宜合理选择待检测的变化幅度以及实现该检测的可能性。
宜考虑各种因素合理选择监测频率，包括：
—历史数据的可用性；
—生成数据的目的；
—生产过程的特性；
—产品的生产频率；
—及时检测生物负载变化的重要性；
—季节和环境的变化；
可根据时间（例如每月、每季度）或生产量（例如间隔批次），按照一定频率进行取样。但是为了建立基线水平，在新产品生产初期通常以一个较高的频率测定生物负载，并且随着对生物负载的了解，频率会随之递减。
生物负载的测定频率宜能检测出例如因季节变化、生产变更或材料变更引起的生物负载的变化。
检测限和平板计数
检测限
在确定生物负载值时，宜考虑生物负载测试方法的检测限 (LOD)。对于微生物学报告，当对部分浸提液进行生物负载测试且回收到 0 个菌落时，结果通常报告为小于“X”，其中“1/X”代表测试部分的比例分数。例如若产品在 400 mL 液体中浸提，并过滤 ¼ 浸提液，则将零菌落结果报告为少于 4 个菌落形成单位（即< 4 CFU）。因此该示例的 LOD 为 4. 在微生物报告中，< 4 CFU 的结果意味着整个浸提液可能含有 0、1、2 或 3 CFU，但微生物报告规则要求报告为 < 4 CFU。
单个生物负载结果以整数报告，因为该数字代表菌落形成单位。使用生物负载数据的平均值或采用其他数学计算生物负载值通常报告保留一个小数位。
检测限可以通过以下方法改进：
1. 对测试方法的更改（例如过滤更大比例的浸提液）;
合并多个样品;
使用另一种测试方法，例如MPN。
平板计数
在其他行业应用的已发布的标准微生物学方法中，建议选择处于可接受范围的平板（例如小于 200 CFU、25 CFU 至 250 CFU 或 30 CFU 至 300 CFU）。这适用于进行多次稀释的情况，因此可从中进行选择。然而生物负载测试并不总是如此，因为：
 - 许多产品具有较低生物负载，其平板计数低于例如30 CFU，和
- 当计数较低时，并不总是需要多次稀释。
对于这些情况，记录和使用小于如30 CFU的计数平板是合适的。
平板计数可以通过三种不同方式确定：
1. CFU的直接计数;
估计计数;
超出可计数或估计范围的计数。
直接计数是使用任何便于准确计数的方法（计数器，标记平板等）直接数出所有菌落记录在表格中。
一个平板的一部分上的菌落可计数，并通过倍增方式代表平板的剩余部分时，可进行估算计数。
当存在扩散菌落时，估计计数是获得计数结果的一种方式。当扩散菌落（由于大小或不透明度）不遮蔽其他菌落时，通常应用该技术。
若可根据可识别菌落的存在得到近似的菌落数值，则可对超出可计数或估计范围的计数进行半定量。但是，若无法做到这一点，则结果宜记为数量太多而无法计数 (TNTC)。从一组样本的平均值中省略 TNTC 结果是一种可接受的做法。宜调查 TNTC 结果。
当使用重复平板计数、稀释因子或等分试样时，宜相应地调整平板计数以获得单个产品的计数。
微生物表征
若在微生物表征中回收的微生物类型不是正常生物负载的一部分，则宜考虑评估这些分离株存在的相关性。
生物负载数据的处理程度
无指南。
生物负载峰值
在生物负载的一组数据中的一个值显著大于（通常称为生物负载峰值）该组中的其他值。 这种生物负载峰值可能出现在以下两种情况之一：
1. 该值不是生物负载分布的正常且一致的部分;
该值是生物负载分布的正常且一致的部分。
通过对生产操作、微生物测试和样本处理的调查，可以确定生物负载峰值不是生物负载分布的正常和一致部分。参考本章节以确定如何处理这种情况。
通过回顾历史数据，可以确定生物负载峰值是生物负载分布的正常且一致的部分。历史数据可以证明在预期范围内周期性出现较大的数值使其成为生物负载的一致部分。若这些数据包含产品上通常发现的微生物，这使其成为生物负载的正常部分。在确定灭菌处理的程度时，宜包括这些峰值。例如，由于原材料不一致或生产工艺涉及过度处理，可能导致生物负载峰值的出现。
在表A.4给出的示例中，10批次中有3个批次（批次2,5,6）包含的个别值明显大于批次平均值（在此示例中，是批平均值的五倍或更多）。 已确定这些高值是生物负载的正常且一致的部分。 因此在建立以确定用于灭菌过程处理程度的总平均生物负载时，可能需要考虑那些含有高值批次的高值和/或批平均值。
-含有生物负载峰值的生物负载数据示例
	批次#
	编号#
	平均值（CFU/器械）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	4
	20
	12
	12
	4
	32
	28
	4
	4
	8
	12.8

	2
	12
	32
	20
	458
	88
	120
	40
	44
	36
	60
	91.0

	3
	36
	44
	52
	88
	36
	48
	344
	96
	180
	128
	105.2

	4
	30
	4
	8
	4
	12
	24
	24
	20
	28
	4
	15.8

	5
	36
	52
	48
	36
	920
	4
	36
	72
	4
	36
	124.4

	6
	36
	32
	12
	36
	36
	36
	386
	72
	88
	36
	77.0

	7
	40
	20
	52
	44
	36
	4
	36
	44
	52
	308
	63.6

	8
	24
	20
	12
	16
	4
	24
	36
	80
	24
	8
	24.8

	9
	8
	40
	20
	48
	12
	8
	4
	20
	28
	44
	23.2

	10
	40
	104
	8
	16
	28
	24
	44
	8
	4
	8
	28.4

	
	56.6


生物负载水平
当超过规定的水平时，宜采取预定的措施。 若纠正措施导致影响生物负载的工艺发生变化，则宜获取新数据并为产品建立新的生物负载水平。
生物负载水平的规定通常基于产品的历史数据和数据的使用目的。在收集历史数据之前，若希望建立临时水平，则可以在评估给定产品的前三批或更多批次之后设定。在为新产品线设置临时水平时，也可以使用来自类似产品、生产过程和/或生产环境的历史数据。对于某些产品源，可以预见生物负载的显著季节性变化。 季节性湿度和/或温度水平/变化也可以改变生物负载中微生物的类型和数量。根据连续的测试结果，一段时间后宜重新评估生物负载数据以验证原始水平是否合适。
历史生物负载数据用于建立生物负载水平，通常定义为警戒限和行动限。 建立这些水平宜考虑基于信息使用的意图而采用的方法。例如，生物负载水平可用于评估原材料供应商、鉴定或证明灭菌过程的持续有效性或评估在生产过程中环境控制的有效性。
宜考虑随着生物负载水平的建立确立生物负载超限时宜采取的措施。这些措施宜基于对生物负载中存活微生物构成的认知，以及对测定不同方式附着在产品上（内）的生物负载的测试的了解。预见这些微生物数据并不精确。更常见的是，生物负载的微生物学数据中存在很大的范围。生物负载的微生物学数据也不符合或不需要符合任何统计分布。
使用标准差是确定生物负载警戒限和行动限的一种常用方法。在这种情况下，用标准差计算用于了解数据的离散度，生物负载数据是否符合特定的统计分布并不重要。
宜调查被识别为异常高或异常低，或非典型趋势的数据。 在设定生物负载监测水平时，在计算时可忽略已确定原因的非典型数据（例如实验室错误、在生产过程中偶发的高值）。当生物负载数据分析用于与质量相关的决策时，个别测试结果例如“无生长”或“太多无法计数”（TNTC），都宜包含在此分析中。
数据分析
将随着时间变化收集的数据用图形表示，有助于区分实际趋势和采样变化性。即使生物负载值仍在预设水平内，图形也可以表明微生物数量发生了显著变化。
在对生物负载测定获得的数据进行统计计算之前，特别是在记录了许多观察结果的情况下，有必要以适当的方式处理这些数据，以便展现出它们的重要特性。这可以通过将测量值分组形成频率表和图表来定性地完成。完成后，可检查数据的趋势。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]有许多可应用于生物负载的趋势分析技术。这些趋势分析技术包括但不限于生物负载平均值或生物负载估计的趋势，休哈特控制图(ISO7870-2)、基于范围的控制（BOR）或者累计和图（ISO7870-4）。这些不同的技术均可用于确定与通常的结果随机分布的可能偏移，并突出显示偏差。
在某些情况下，可以适当的利用其中一种以上的技术来确定是否根据现有数据集采取措施或是否需要额外的数据。
统计学方法
依照YY/T 0287的要求，宜策划和执行适当的测量和分析方法，包括选择合适的统计学方法。对从各种产品的生物负载测定中获得的数据进行的检查说明了这些数据的可变性。各组产品组内的测定结果不同，因此，数据分析通常使用平均值。显然，这些平均值可以取高值、中间值、或者低值，而且平均值将随时间而变化。此外，组成生物负载的微生物类型也会变化。
从生物负载测定中获得的数据的频率分布的一个常见特征是分布是偏离的，并且能够显示明显的拖尾。对于低值或者中间值数据，最常见的值为零，在这种情况下，生物负载通常很低，但偶尔可能出现高值，即使有效地实施了控制措施。
[bookmark: _Toc79442096][bookmark: _Toc79442156][bookmark: _Toc79501272]生物负载测定方法的维护
产品和/或生产过程的变更
宜审核产品和/或生产工艺的变更以确定对生物负载测定方法有效性的任何潜在影响。宜记录审核结果（见4.1.2）。在某些情况下，有必要变更和/或重新确认生物负载测定方法。
生物负载测定方法的变更
无指南。
负载测定方法的再确认
GB/T 19973.1—XXXX
GB/T 19973.1—XXXX
无指南
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[bookmark: _Toc79442097][bookmark: _Toc79442157][bookmark: _Toc79501273]
（资料性）
生物负载确定方法的指南
[bookmark: _Toc79442098][bookmark: _Toc79442158][bookmark: _Toc79501274]总则
[bookmark: OLE_LINK21]生物负载测定能在多种情况下应用。实施此类测定的负责人员宜考虑方法开发和确认的程度。此外，宜考虑进行测定的特殊情况，例如确定取样率、所用方法、培养基特性、相关的培养条件。
生物负载测定过程的关键步骤顺序如图B.1所示，实施此类测定的负责人员宜应用原材料、部件、生产环境、生产过程以及产品特性的知识为各步骤选择适当的技术。为选择合适的开发和确认方法，最初可能需要结合多种方法以确定最适合常规使用的方法。
 (
样品选择（见
A.5.1
）
收集用于测试的样品（见A
.5.1
）
转移至测试实验室（见
B.2.1.7
）
处理方法（见
B.2
和B
.3
）
转移至培养基（见
B.4
）
培养（见
B.5
）
计数（见
B.6
）和表征（见A
.6.2
）
数据分析（见A
.8
）
)
-生物负载测定过程关键步骤的顺序
[bookmark: _Toc79442099][bookmark: _Toc79442159][bookmark: _Toc79501275]使用洗脱方式采集微生物的方法
总则
本附录中描述的几种方法可以组合使用，以增加可发现的微生物的数量和减少差异性。
微生物对表面的附着程度因表面的特性、微生物自身和存在的其它材料（例如润滑剂）而异。污染物的来源也会影响附着程度。为采集微生物，所使用的处理方法包括施以某种形式物理力冲洗或直接表面取样。表面活性剂可用于提高回收率，但公认的是高浓度的表面活性剂可能会抑制微生物的生长。
对于与非无菌液体接触的材料，除非采取了适当的生物负载控制措施，否则微生物可能会以生物膜的形式出现。生物膜是一种微生物被包裹在一个牢固附着于表面的基质中的结构。生物膜中的微生物可对灭菌过程表现出增强的抗性。生物膜可在包含机体组织的医疗保健产品或已使用的器械上快速形成并可发展到较大的范围。这种情况下，宜考虑生物膜形成的可能性，不宜认为B.2.2中所述的处理方法能将微生物完全地从生物膜中释放出来。在采集技术的确认过程中，若重复的回收过程中反复记录到较高微生物数量，则表明可能有生物膜存在。高水平的内毒素也表明生物膜可能存在。
在生物负载测定中所用的任何处理宜有重现性，并宜避免可能影响微生物活性的条件，例如过度气蚀、剪切力、温度上升或渗透冲击。
有些处理比其它方法更易于控制。当选择处理方法和设计合适的处理条件时，宜考虑变量及其控制方式。例如对于一个给定的处理可延长时间或改变机械搅拌的性质以增加对微生物的采集。
某些处理方法（如碎裂、均质器处理和涡旋）可以分解在测产品，分解材料的存在会增加微生物计数的难度。额外的处理可能是必要的，例如从洗脱液中分离分解的材料。宜注意确保获得的计数具有代表性。主要基于微生物的相对疏水性，某些类型的微生物会比其它类型的微生物更容易聚集/再聚集。
宜尽力将试验样品尽快地转移至实验室。若延迟转移不可避免，宜选择物品的储存条件，以尽量减少微生物数量的变化。宜规定最长贮存时间。干燥可能是微生物数量显著减少的原因，在选择贮存条件和贮存时间时宜加以考虑。
采集技术
均质器处理
将试验样品和已知体积的洗脱液装在一个无菌均质袋中。拍击板往复作用于袋子表面，迫使洗脱液通过和围绕试验样品。
宜规定处理时间。
本方法尤其适用于软质、纤维和/或吸附性材料，但不适用于能刺破袋子的任何材料（如带针或含有坚硬部分的器械）。
若使用了较大量的洗脱液，本方法可能会生成含有低浓度微生物的悬浮液，若可行，宜对洗脱液进行过滤。
超声波洗脱
将试验样品浸入装有已知体积洗脱液的适当容器中。将容器连同内容物一起在超声波清洗器中进行处理，或将超声探头浸入到容器内洗脱液中。超声波也能使微生物失去活性，尤其是更大能量传输时，使用超声波探头会比超声波清洗器更有可能使其失去活性。宜依照B.9评估超声法。
宜确定超声处理的额定频率和处理时间。此外，宜确定试验样品在超声波清洗器中的放置位置。宜考虑限制同时进行处理的试验样品数量，因为一些超声波能量在穿过遮挡物时会被减弱。
该方法尤其适用于不可渗透的固体试验样品以及形状复杂的产品。该方法对某些医疗保健产品可能造成破坏，尤其是对那些带有电子元件的医疗保健产品，如植入式脉冲发生器。
超声处理能量和超声处理持续时间不宜导致微生物破坏和死亡，或导致洗脱液过热。
振摇（机械或人工方式）
将试验样品浸入装有已知体积洗脱液的适当容器中，并用机械振动器（如往复式、轨道或机械腕动作）振摇规定时间/循环次数，以辅助微生物的采集。也可用人工振摇，但其效果会因人而异。
宜规定振摇时间和频率。
可加入规定大小的玻璃珠以增加表面摩擦，由此提高生物负载回收率。加入的玻璃珠的大小以及振摇时间和频率不宜导致过热和/或对微生物造成可能的破坏。
添加玻璃珠将增加微生物可附着的表面积。
涡旋混合
将试验样品浸入装有已知体积洗脱液的密闭容器内，密闭容器放置在涡旋混合器的旋转垫上以形成涡旋。涡旋的形成取决于手动施加的压力。涡旋的变化会使微生物采集产生差异。
宜规定所用容器、混合时间以及混合器的设定速度。
该方法操作简单快捷，但主要适用于在小容器内的小型试验样品。宜评估操作涡旋混合器的不同人员间的采集差异。
冲洗
让洗脱液通过试验样品的内腔。可以靠重力或泵促使液体流动。另外也可让洗脱液充满产品，夹住并摇晃。
宜确定器械与洗脱液的接触时间、冲洗速度及液体体积。
器械结构及内腔尺寸会限制从内表面完全采集微生物所必需的冲洗力。
混合（碎裂）
将试验样品浸入装有已知体积洗脱液的适当容器内。在规定的一段时间内混合或破碎试验样品。
规定的时间取决于试验样品和混合器，但是时间不宜过长，比如造成洗脱液过热和对微生物可能的破坏。
该技术提供了将试验样品分成足够小的部分的方法，以便于通过平板培养技术对微生物进行计数。
擦拭
拭子包含的吸附性材料通常被固定于一定形状的杆或把手上。取样材料可以是可溶性的或不可溶性的。
通常使用的方法是用洗脱液湿润拭子，并用拭子擦拭预先界定的试验样品的表面。在有些情况下，可通过先湿润表面，然后用干拭子擦拭的方法提高生物负载回收率。将拭子转移至稀释液中并搅动，以采集拭子上的微生物。另外，若使用可溶性拭子，拭子会溶解到稀释液中。
擦拭法是一种对不规则形状产品或相对难以进入区域取样的有效方法。该方法也可用于大面积区域的取样。
该技术因拭子操作方式的差异，特别容易出错。而且，不可能通过擦拭将表面上的全部微生物都采集起来。有些采集到的微生物会被拭子本身吸附。因上述原因，使用该方法的回收率通常较低。
拭子中不宜有杀菌剂或抑制剂存在。
洗脱液、稀释液和转移介质
在生物负载测定过程中，洗脱液可用于从产品上采集微生物，转移介质可用于转移采集到的微生物以进行计数，稀释液用于制备含有可计数微生物的悬液。
洗脱液和稀释液的特性对所用方法的总体效率有明显影响。选择稀释液或洗脱液时，宜考虑其组分（如成分、浓度、渗透压和pH）。理想情况下，这些组分不宜使微生物增殖或失活；但是不能确定此理想情况适用于所有潜在污染物。
当用液体从固体表面采集微生物时，可考虑结合使用温和的表面活性剂。见表B.1。
常用的洗脱液和稀释液见表B.1.
洗脱液和稀释液示例
	溶液
	水溶液浓度
	应用

	氯化钠蛋白胨缓冲液
	0.067mol/L磷酸盐
0.43%氯化钠
0.1%蛋白胨
	通用

	六偏磷酸钠林格氏溶液
	1/4强度
	溶解海藻酸钙拭子

	蛋白胨水溶液
	0.1%~1.0%
	通用

	磷酸盐缓冲液
	0.02mol/L磷酸盐
0.9%氯化钠
	通用

	林格氏溶液
	1/4强度
	通用

	氯化钠溶液
	0.25%~0.9%
	通用

	硫代硫酸盐林格氏溶液
	1/4强度
	中和余氯

	水
	不适用
	稀释水样。
计数前制备可溶材料的等渗溶液

	本表并未包括全部。表面活性剂，例如聚山梨酯80，可添加到洗脱液和稀释液中。根据具体的应用，通用浓度在0.1%~1.0%之间。宜使用适当浓度的表面活性剂，并加以特殊处理以防止泡沫形成。


[bookmark: _Toc79442100][bookmark: _Toc79442160][bookmark: _Toc79501276]不使用洗脱液采集微生物的方法 
接触板
在此方法中，可将凝固的培养基放在样品表面上，使存活的微生物能附着到该培养基的表面，然后再培养接触板或玻璃片，至形成可计数的菌落。
该方法优点在于使用方便，结果与凝固培养基的接触表面直接相关。
表面上自然集聚的细胞群、菌落在琼脂表面散布、琼脂的干燥、可能存在厌氧菌等都是潜在的不利因素。
由于该方法的回收率通常较低，只有在其它方法不适用的情况下才宜适用。接触板和玻璃片通常只适用于平的或规则的表面。
琼脂覆盖
琼脂覆盖包括用熔化的琼脂培养基覆盖产品表面并使其凝固，然后培养以产生可见的菌落。该方法不经常使用，但在生物负载较低且产品结构合适时适用。
表面上自然集聚的细胞群、菌落在琼脂表面扩散、琼脂干透、缺氧位点存在的可能性等都是潜在的不利因素。并且有一些微生物在不适宜温度中不一定会保持活性状态，这会导致假阴性结果或影响正确的评价。
最可能数（MPN）法
MPN法是一种成熟的有充分文献依据的方法，用于估算在产品中随机分布的存活微生物的数量。这种方法尤其适用于生物负载平均数低的产品。
这种方法包括（按体积或者重量）对产品进行重复取样，其中每次取样的样品中均含有相同数量的可存活微生物（因而要求分布的随机性），然后将样品转到液体培养基并培养，记下有存活微生物存在的每个样品。通常使用ISO 11737-2提到的同一培养基和培养条件，持续培养7天是适宜的。可将一系列的稀释液接种于营养培养基中，使部分接种的培养基在随后的培养中不产生可见生长。根据一组测试中阳性结果出现频率，估算出样品中或产品取样的绝大部分中存在的存活微生物的数量；关于此估算值，95%的置信区间是相对宽的。该估算和其置信界限来自MPN表格[26]，此表是在一定的假设条件下编制的，即根据泊松分布原理，重复取样的样品中存在的可存活微生物的数量是围绕一个平均数量分布的。FDA BAM附录2[27]中包含了用于计算MPN 95%置信度的电子数据表。
MPN法应用的关键要求是微生物数量在整个在测产品上随机分布。因此，MPN法可用于液态医疗保健产品、粘性液体、粉末、或单一产品使用如洗脱液生物负载的估算有一定价值。
MPN法易于操作，并且该方法是基于统计学，所以它更适用于一般性评估而不是精确测定。按照公式（B.1）计算MPN。
		(B.1)
其中Ln是试验的数量/阴性生长的数量
每个产品的MPN结果可以等同于每个产品的CFU结果，用于生物负载计数和计算。
若存在杀菌或抑菌物质，B.8中关于这方面略述的考量会适用。
[bookmark: _Toc79442101][bookmark: _Toc79442161][bookmark: _Toc79501277]转移至培养基
总则
经处理后，通常在洗脱液中会生成微生物悬液。可用下述其中一种方法检查悬液中存活微生物并进行计数。
在转移至培养基之前，为了将微生物聚集体分散，可能需进行额外的处理，以防估计值过低。在某些情况下，从试验样品上采集微生物的方法也会分散这种聚集体。
灭菌或抑菌物质的存在可能会影响培养方法的选择。若洗脱液中存在灭菌或抑菌物质，可通过稀释的方法将其降低到一个无效的浓度，或通过过滤的方法去除或用化学方法使其失活。
薄膜过滤法
洗脱液过滤后，将滤膜贴在适宜的培养基上进行培养，形成可见菌落，是对存活微生物计数的一种有效方法。通常，孔径不大于0.45µm的过滤膜适于采集微生物。然而，若预期产品上或产品中存在的微生物需要使用较小的孔径滤膜，则宜考虑使用较小的孔径滤膜。
通常需要一真空源，某些时候需要压力源。宜小心操作避免背压过大而使过滤膜变形或损坏。
对含有微粒（如纤维产品的残余物）的洗脱液进行膜过滤是困难的，因为微粒会堵塞过滤器。
进行培养时，可将滤膜贴在琼脂表面或者浸泡了液体营养培养基的吸收垫上。对薄膜表面上形成的菌落进行计数，从滤膜上分离出来进行表征。
薄膜过滤法特别适用于微生物浓度较低的悬液。
当液体中可能含有杀菌或抑菌物质时，过滤法也是有效的，因为从洗脱液中采集的微生物，培养前可以在膜表面上冲洗。一些种类的滤膜能吸附或释放抑制微生物生长的物质，因此只使用适用于进行微生物计数的滤膜是重要的。滤膜和洗脱液宜相容。
平板倾注
使用平板倾注技术，将一定量的悬浮液与约45℃温度熔化的琼脂相混合，然后使混合物在平板中凝固。对平板进行培养至菌落形成并进行计数。
平板倾注并不能将微生物从洗脱液中分离出来。若存在杀菌或抑菌物质，需考虑的注意事项见B.8。
可倾注的洗脱液量是有限的，因此这种方法对于微生物浓度较低的悬液可能没有理想的灵敏度。
琼脂的温度宜尽可能低以避免对微生物造成损害，因为即使是45℃也会灭活一些环境微生物。因此，尽管在特定情况下可以使用羟甲基纤维素作为凝固剂，平板倾注可检测的微生物类型依然存在局限性。
平板涂布
平板涂布通过使用涂布器将一定量悬液涂在培养基表面。
涂在培养基表面上的悬液宜被吸收，才能形成分散的菌落；吸收能力决定了一个平板表面所能处理的悬液体积。
若存在杀菌或抑菌物质，需考虑的注意事项见B.8。
可涂布的洗脱液量是有限的，因此这种方法对于微生物浓度较低的悬液可能没有理想的灵敏度。
螺旋涂板
螺旋涂板使用自动装置，将一定量的悬液涂在固体培养基表面。悬液以螺旋轨迹从培养基中心以一定的递减率向外周涂抹。经过适当培养后对全部或部分平板运用专门的计数栅格和计数技术来统计原始悬液中存活微生物的数量。
用螺旋涂板所得出的结果具有重现性，它与传统的连续稀释法和表面涂布法得出的结果具有良好的一致性。由于器械的设计和毛细管和小容量（悬液）的使用，螺旋涂板主要用于完全分散的、无凝聚物且含有高浓度微生物的悬液的计数培养。
若存在杀菌或抑菌物质，需考虑的注意事项见B.8。
[bookmark: _Toc79442102][bookmark: _Toc79442162][bookmark: _Toc79501278] 培养（培养基和培养条件）
表A.2中列出了一些培养基和培养条件的示例。该清单并未包含所有示例。通过包含分子技术的方法确定产品上存在的生物负载种类，可能会选择或排除一些微生物培养基。
宜注意所有非选择性厌氧培养法会使兼性厌氧微生物生长。然而，这些微生物的范围会因培养基和培养条件的不同而有很大的差异。
[bookmark: _Toc79442103][bookmark: _Toc79442163][bookmark: _Toc79501279]计数（菌落计数）
在使用菌落计数的计数方法中，宜建立程序来处理各种情况，如：  
1. 观测小菌落（如使用立体显微镜）
计数和报告不常见菌落（如成片菌落）
计数和报告密集的平板[如菌落被遮挡或太多而无法计数（TNTC）的平板]
报告连续稀释后的计数结果
在使用菌落计数的方法中，宜考虑到平板上产生的菌落数。这个数量宜是每个存活微生物都能够成为一个可见的菌落来呈现，而不受其近邻的不利影响。
标准平板计数规范通常规定平板上菌落数量的下限。该限值基于可供选择的稀释倍数。多重稀释不一定适用于生物负载较低的医疗保健产品的生物负载测定。
平板计数时宜评估不同技术人员之间结果的差异。标准方法9215异养平板计数中举例说明了不同技术人员之间结果可接受的偏差。 
纤维的存在可能会阻碍分散菌落的形成，从而使计数变得困难。
若存在易扩散的微生物，仔细地在试验平板表面上覆盖一层琼脂可以获得培养后更容易计数的试验结果。
对于自动计数方法，宜根据GB/T 27025对系统进行确认。
若使用了多种试验条件（例如一个平板上计数需氧微生物，在另一个平板上计数真菌），且无菌落生长，LOD是累加的。例如需氧微生物数＜2CFU，真菌数＜2CFU，那么总数为＜4CFU。
[bookmark: _Toc79442104][bookmark: _Toc79442164][bookmark: _Toc79501280]检测微生物的其它技术
生物负载测定还可使用菌落计算以外的其它技术。这包括测定新陈代谢物的活性（例如阻抗法或荧光法）。这些技术称为“间接法”，是因为在建立与存活微生物数量的关联之前，它们需对照菌落计数进行校准。替代技术宜有足够的敏感度来检测低水平微生物。一般来说，所检测到的微生物数量的下限超过100CFU。
有一些快速的微生物方法（例如生物体发光、酶催化、细胞计数）可以提供有关于以生物负载形式表现的微生物种类和相关数量的详细信息，并能评估可能出现的变化。这些方法相较于直接培养也能更快的提供生物负载信息。
[bookmark: _Toc79442105][bookmark: _Toc79442165][bookmark: _Toc79501281]影响生物负载测定物质的释出筛查
筛查的目的是为了研究从产品释放到悬液中的物质对可能是脆弱的微生物生存能力的影响。这也是可用于评估技术是否符合6.1.2的方法示例之一。
选用的每一灭菌产品，都宜按照常规使用的微生物采集技术进行操作。若采集技术使用洗脱液，可按照B.8.3中的规定，而产品若是直接接种到培养基中，按照B.8.4中的规定进行会更合适。
洗脱液宜不抑制从产品上采集的微生物的生长。
若产品是直接接种到培养基中（例如在MPN计数中，参见B.3.3），可以使用药典中描述的方法适用性实验。试验中，在相同条件下将少量微生物和产品一起使用常规生物负载测定的建议条件进行培养。使用的微生物数量通常宜为50~100。对结果的评价参见B.8.5，经过规定的时间后，观察培养基内是否可见生长。
若医疗保健产品中含有能缓慢释放到培养基中的抑菌物质，则宜在培养周期结束时用少量微生物对产品和培养基混合物进行挑战试验。
若接种的微生物数量和回收数量有很大不同，或在适用性试验中未观察到微生物生长，宜重新考虑生物负载测定方法，如有必要则引入稀释法、中和法或过滤法以减少、灭活或去除抑制物质。
若需要评估洗脱液的影响，可以将已知数量的微生物接种到洗脱液和对照溶液中，建议处理时间接近生物负载测定时间。处理结束后对洗脱液中回收的微生物进行计数，并与从对照溶液中回收的微生物数量进行比较。
[bookmark: _Toc79442106][bookmark: _Toc79442166][bookmark: _Toc79501282]物理力的不利影响筛查
物理力用于采集产品上的微生物（见B.2.2）。宜考虑这些力对生物负载测定的影响。若需要评估物理力的影响，在无（受测）设备的情况下将物理力作用于已知数量的少量微生物（不多于100CFU）。对这些微生物进行计数能得出物理力的影响。
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（资料性）
生物负载回收率的确认
[bookmark: _Toc79442108][bookmark: _Toc79442168][bookmark: _Toc79501284]总则
确认前
开始确认前，宜验证和规定对于每个产品或部件或产品组的采集技术。说明产品、样本量和回收技术的选择理由并形成文件。
基于生物负载回收率的目的对产品分组
相似的产品或部件可以分类为一个产品组，然后选择一个有代表性的产品进行生物负载回收率确认。分类的标准包括在原材料、设计大小、生产工艺、生产环境、生产人员和生产场所等方面的相似性。生物负载回收率确认的结果可以应用于将来同组内的所有产品的试验。
样本量
宜对测定生物负载回收率的产品或部件进行选择。
常用的方法是使用3~10个产品进行回收确认试验。主要基于试验的目的（例如建立辐射灭菌剂量或过度灭菌周期）来确定样本量。当审核生物负载回收率结果时，对结果一致性进行审核，若结果不一致，宜使用不同的提取方法。或者更大的样本量可以更准确地测定生物负载回收率。
生物负载回收率方法选择指南
测试生物负载回收率以建立可应用于生物负载数据的生物负载校正因子，以说明通过采集技术后残留在产品上和/或所用培养条件未检测到的微生物。包含生物负载校正因子的生物负载数据，能更准确地代表真实的生物负载值；这称为生物负载估计值。生物负载回收率试验也能用来比较生物负载测试方法。
在选择生物负载回收方法时（例如重复回收法对比产品接种法），主要考虑的因素是产品上自然存在的生物负载水平。通常，重复回收法适用于产品上微生物数量较多的情况，产品接种法适用于产品上微生物数量较少的情况。生物负载回收率结果和相应的生物负载校正因子可能因生物负载提取参数（例如重复回收的提取次数和类型，或产品接种法对比重复回收法）不同。因此，考虑回收率测定目的和微生物数据收集目的是很重要的。
表C.1总结了选择生物负载回收方法时宜考虑的典型的产品和方法特征。
选择生物负载回收率方法时的一般考量
	
	回收方法

	
	重复回收
	产品接种

	原理
	对个体样品重复应用特定的技术
	用规定水平的芽孢杆菌芽孢悬液接种产品。根据不同情况也可使用其它细菌。

	产品特性
	具有中等至高生物负载量（例如：100CFU-1000CFU）或高生物负载量（例如：＞1000CFU）的产品。
通常包括以下类型的产品：
—有多种材料或表面的产品；
—具有粘合或编织基质的产品（例如织物、卷料、泡沫材料）
—多种部件组装在一起使用；
—含粘合剂/胶水的产品
—含动物源性器械，尤其是从屠宰场获得的材料。
	低生物负载量（例如：＜100CFU）或极低生物负载量（例如：＜10CFU）的产品。 
通常包括以下产品类型：
—易于溶解或分解的产品（如可溶性材料）； 
—简易的塑料器械（如不需过多处理的注塑成型）；
—部件很少的产品；
—具有抗菌性能的产品；
—已清洁的产品

	与实际生物负载的相关性
	能代表自然生物负载的性能和类型
	对自然生物负载性能和类型不具代表性。
芽孢相比其它细菌更易被采集，尤其是当人工接种而不是自然形成的芽孢。

	结果一致性
	因为自然生物负载的多样性，重复样品的结果较少一致性。 
	重复样品的结果更具一致性。

	适宜的测试时间
	3天~7天（根据自然生物负载）
	2天~5天（根据所用的微生物）

	测试的复杂性
	更花费人力
	较少花费人力

	方法的挑战性
	自然生物负载的稳定性，生物负载不一致/多变
	悬浮液在干燥、结垢、粘附或不粘附过程中结块。


若在单独的容器中测试产品和/或使用不同的方法测试不同的部件，则具有不同类型部件（如套件、粉末）的复杂产品可能需要不止一种生物负载回收率测定方法。这可能需要对使用不同方法测试的产品应用一个以上的生物负载校正因子。
若生物负载量低，并且若需要较大的测试样本量，则将多种产品作为混合样品一起进行测试。在这种情况下，无法获得单个产品的生物负载分布。若预期日常测试进行样品合并，则宜以相同方式进行生物负载回收率测定。例如若在常规测试中将5个产品合并在一起，则宜使用合并的5个产品实施生物负载回收率测定。
合并样品测试的生物负载回收率结果可能取决于合并的产品数量，若合并的产品数量变更则生物负载回收率宜重新评估。
[bookmark: _Toc79442109][bookmark: _Toc79442169][bookmark: _Toc79501285] 重复回收法
本方法的确认过程是使用在产品上自然形成的生物负载。本方法有时也称为“极限回收”。
使用重复回收法进行确认
该方法的理论基础是生物负载的确定的方法宜重复进行，直到回收的微生物数量显著减少。每重复一次后，将产品或产品部分的洗脱液全部回收并进行计数。比较连续回收所累积的结果。需要指出的是本方法未必精确。不一定总能证明回收的微生物数量与产品上实际存在的微生物数量之间的确切关系。
所需要的确切重复次数取决于多种因素，其中包括产品特性、构成生物负载的微生物和初始污染水平。可以使用预试验或类似产品的测试经验来确定需要的重复次数。
首次采集后的菌落数与所有重复测试中菌落总数的比值即生物负载回收率。
使用需氧菌计数进行重复回收已经成为行业标准。通常构成医疗保健产品上的大部分微生物是需氧菌，因此其可有效代表其他类型微生物的回收特性。重复回收测试是基于微生物在产品上的附着方式来衡量回收方法的微生物采集效率，因此这些动力学特征通常适用于所有类型的微生物。
生物负载校正因子计算举例说明
本示例中表C.2列出了重复处理确认过程中的一组数据，该示例中的数据涉及十个重复的医疗保健产品，并且在重复回收测试中进行了五次处理。
从表C.2中的数据可计算出采集率，如表C.3所示。
[bookmark: _bookmark86]重复回收数据示例
	产品
	处理/浸提（CFU）
	5次处理
总采集数
(CFU)
	首次处理采集率

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	450
	200
	20
	10
	< 5
	685
	65.7%

	2
	200
	120
	200
	130
	20
	670
	29.9%

	3
	90
	130
	80
	20
	10
	330
	27.3%

	4
	1200 
	550
	40
	90
	60
	1940
	61.9%

	5
	450
	330
	20
	20
	10
	830
	54.2%

	6
	200
	285
	190
	< 5
	20
	700
	28.6%

	7
	930
	650
	650
	40
	70
	2340
	39.7%

	8
	1350
	220
	280
	60
	30
	1940
	69.6%

	9
	120
	40
	50
	< 5
	 5
	220
	54.5%

	10
	480
	150
	240
	60
	20
	950
	50.5%

	

	首次处理平均回收率
	48.2%
	CF=2.07=2.1

	

	最差情况回收率
	27.3%
	CF=3.66=3.7

	1至5列中的计数已使用稀释因子进行调整，也可以使用未调整的计数来计算回收率，在该情况下计数为零是可以接受的。


[bookmark: _bookmark87]重复回收数据示例
	产品
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	首次处理的回收量
	450
	200
	90
	1200
	450
	200
	930
	1350
	120
	480

	总回收量
	685
	670
	330
	1940
	830
	700
	2340
	1940
	220
	950

	首次处理的回收率
	65.7%
	29.9%
	27.3%
	61.9%
	54.2%
	28.6%
	39.7%
	69.6%
	54.5%
	50.5%

	首次处理的平均回收率
	48.2%
	校正因子（CF）=2.07=2.1

	最差情况回收率
	27.3%
	校正因子（CF）=3.66=3.7


根据经首次处理后的平均回收率，并经过适当修约，可得到生物负载回收率的生物负载校正因子，如公式（C.1）所示：
		(C.1)
在某些情况下，可以使用最低回收百分比值以反映最差情况。该过程可根据生物负载估计值的用途而定。表C.2中提供的数据中最差情况生物负载校正因子（包括修约）如公式C.2所示：
		(C.2)
[bookmark: _Toc79442110][bookmark: _Toc79442170][bookmark: _Toc79501286]产品接种法
使用产品接种法进行确认
通过在产品上接种已知数量的选定微生物形成人工生物负载以用于确定生物负载回收率。该微生物可以是细菌繁殖体，但最普遍的方法是使用需氧细菌芽孢。在操作上使用细菌繁殖体会有难度，因为干燥过程会使其失去活性。
微生物接种存在很多限制因素，例如悬液的结垢、黏着或非黏着状态、以及接种物水平上的聚集和变化，产品接种时宜考虑到此类限制。
宜制备待接种产品的微生物悬液并测定其存活菌数量。
可能需要进行预实验以确定适当的稀释度。通常可将已知水平的活性微生物接种在产品上，使平板计数结果在可计数范围内。
宜选择多个产品或产品部分用于测定生物负载回收率。宜根据具体情况考虑是否需要使用无菌产品。每个产品接种一定体积的微生物悬液，若产品适合宜在层流条件下干燥。接种时测定接种物的存活微生物数。
悬液在产品上的分布宜确保覆盖自然形成的污染物最难采集的部分。接种时还宜考虑产品的各种材料类型。
对吸附性材料制成的产品进行接种时，可将其浸于所选定的微生物悬液中，这种方法能使微生物均匀分布在产品上。
使用确定的生物负载测定方法评估从产品上采集的接种微生物数量。
采集的微生物数量用接种到产品上的微生物百分率来表示。可为每一个产品计算百分率，并用其建立回收率。
产品接种法计算生物负载校正因子说明示例
在本例中，表C.4列出了产品接种回收确认过程中的一组数据。这些数据涉及三个重复的产品部分。
由于预实验表明产品生物负载水平非常低，所以选择产品接种法进行确认。
制备萎缩芽孢杆菌（原名枯草芽孢杆菌黑色变种）的水悬液，并测定悬液的活菌数。
制备悬液稀释液，使每0.1ml体积中平均含有100个芽孢。每个器械接种0.1ml稀释悬液，并在层流中干燥。
使用选定方法采集接种产品，芽孢平均采集数量约为76，其范围可在68至83之间。
[bookmark: _bookmark91]接种回收确认的样品数据
	平均接种量
CFU
	样品
	回收接种量
CFU
	回收率
%

	100
	1
	76
	76.0

	
	2
	83
	83.0

	
	3
	68
	68.0

	
	
	平均回收率
	75.7


生物负载回收率的生物负载校正因子（包括修约）如公式（C.3）所示：
		(C.3)
在某些情况下，可决定使用采集百分比范围内的最低值反映最差情况。该决定受数据用途影响。对于上述数据，最差情况下的生物负载校正因子（包括适当修约）如公式（C.4）所示：
		(C.4)
两种生物负载回收率方法比较说明示例
在本例中，表C.5列出了两组回收确认数据。该企业根据风险为生物负载回收率确定了内部接受标准。本例数据涉及5件产品，都使用同种方法测试（首次试验），其中平均回收率低于规定标准。因此，在现有方法中增加了一个附加步骤，以确定生物负载回收率是否得到了提高（第二次试验）。
两种回收方法的生物负载回收率百分比比较
	方法
	生物负载回收率（%）
	平均回收值

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	首次试验
使用USP规定的Fluid D进行5分钟机械振摇
	37.3
	25.2
	50.2
	33.7
	29.5
	35.2

	第二次试验
使用USP规定的Fluid D进行5分钟机械振摇+样品超声处理2分钟
	60.2
	64.7
	72.1
	68.2
	54.5
	63.9


[bookmark: _Toc79442111][bookmark: _Toc79442171]调整原始方法后，生物负载回收率得到了提升，并符合规定标准。根据生物负载数据的用途和所需精度来考虑是否需要得到更多一致的数据，或者是否需要进一步提高生物负载回收率，以便更好地估计回收的生物负载。
[bookmark: _Toc79501287]生物负载回收率在复杂产品中的应用
在表C.6示例中，需使用多种回收方法来估计复杂产品的生物负载水平。本例说明了如何将两种不同的生物负载校正因子应用于相应的生物负载数据组。为确定该复杂产品的生物负载水平，需要将所有三个生物负载估计值相加。
测试组织和生物制品时，可以参考AAMI TIR37获取进一步指南。设计为随时间分解的产品（如药物洗脱产品或生物可吸收制品）宜在生物负载回收率试验方法开发中考虑此类变化。
利用两个生物负载校正因子和MPN结果确定的复杂产品的生物负载估计值
	容器
	生物负载回收率（%）
产品部分#1
使用冲洗法进行测试
	生物负载回收率（%）
产品部分#2
使用五（5）分钟机械振摇法进行测试
	生物负载回收率（%）
产品部分#3
粉末材料使用MPN进行测试

	1
	49.5
	79.3
	N/A

	2
	53.9
	89.4
	N/A 

	3
	38.4
	67.4
	N/A 

	4
	64.3
	76.0
	N/A 

	5
	29.7
	69.3
	N/A 

	平均回收率
	47.2
	76.3
	N/A 

	相应校正因子
	2.1
	1.3
	N/Aa

	复杂产品的生物负载回收率和MPN结果实际应用

	生物负载回收率（CFU）
	5
	100
	80
包括稀释因子

	生物负载估计值（CFU）
	2.1 × 5=10.5
	1.3 × 100=130.0
	80

	产品总生物负载估计值（CFU）
	10.5 + 130.0 + 80 =220.5

	a可能需要应用稀释因子。


[bookmark: _Toc79442112][bookmark: _Toc79442172][bookmark: _Toc79501288]数据分析与生物负载校正因子的应用
由于设计、材料、产品结构、生产工艺等方面的差异，本文件未对生物负载回收率结果做出特定要求。但是，若生物负载回收率结果低于目标值或期望值，宜尝试另一种方法（如增加一种提取方法或延长当前方法的提取时间）以确定是否可以获得更好的结果。
在确定医疗保健产品的期望生物负载回收率值时可以考虑的项目包括：
1. 灭菌确认方法（如过度杀灭或基于生物负载）；
生物负载数据的用途（如支持灭菌确认方法、原料筛选、趋势分析）；
被测产品或材料类型（如塑料和金属或可吸收材料）；
所用回收方法的充分性（如超声处理、振荡或者两者结合）；
根据这些因素，低生物负载回收率（如某可吸收的或复杂的产品回收率为20% ）是可以接受的。考虑使用最低回收率百分比值来反映最保守的最差情况估计值可能是适当的，如C.2.2.3和C.3.2.6中所述。宜注意在某些情况下生物负载回收率测定是非必需的（如组件或原料筛选，或者产品为液体且全部内容物均被过滤的情况）。
与更可预测的物理科学测试方法（如化学或物理）相比，微生物测试方法通常会产生更多的差异。这种较大的差异的主要原因在于微生物是有生命的，在不同的条件下，其数量会随时间发生改变。其他能影响生物负载回收率的因素包括微生物聚集、产品表面附着的微生物一致性、产品的表面特性（如特定有机硅材料涂层，高空隙表面区域）、培养条件和（或）微生物检测或测定能力的固有局限性。 
尽管如此，根据生物负载数据的关键性和用途，生物负载回收率有时不宜过低或不宜分布过广；若需要，宜研究采集方法进一步改进（如通过产品拆卸、提高机械振摇强度、腔体主动冲洗、延长冲洗时间、改进洗脱液）。在有些情况下，生物负载数据的关键性和用途决定了宜尽可能获取更好的回收结果，比如使用生物负载数据确立一个“基于生物负载”的灭菌过程（如辐照灭菌，特别是需要低生物负载量的剂量确认方法）时。而当回收率结果用于生物负载组成检查时，则可以不必花太多精力和物力去获取更好的回收结果。
在计算生物负载回收率时，无需将检测限用于0cfu的值（如：“＜”值）。  
在审核生物负载回收率结果时，所有值宜保留一位小数。 
在生物负载数据计算时，将生物负载平均值乘以生物负载校正因子，得到的结果被称作生物负载估计值。在某些应用中，可以决定应用所得范围的最低生物负载回收率值来确定生物负载校正系数以反映最差情况。该决定将受到数据使用的影响。
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（资料性）
典型职责分配
[bookmark: _bookmark98]制造商和实验室宜有协议分配，双方职责（4.2.2）以完成本文件规定的要求。最终，制造商有责任确保满足要求。本附录提供了有关典型任务的信息。表D.1中所列的要求是缩写的。每一要求的详细信息参考具体章节。
-典型责任分配
	章节
	本文件的要求
	典型责任

	
	
	制造商
	制造商

	质量管理体系要素

	4.1.1
	程序规定
	R
	R

	4.1.2
	文件和记录的审核和批准
	R
	R

	4.1.2
	文件和记录的控制
	R
	R

	4.1.3
	记录的内容
	N/A
	R

	4.1.3
	人员身份
	N/A
	R

	4.1.4
	计算和数据传输检查
	N/A
	R

	4.2.1
	程序的实施和执行
	N/A
	R

	4.2.2
	职责分配
	R
	R

	4.2.3
	设备可用性
	N/A
	R

	4.3.1
	采购程序
	N/A
	R

	4.3.2
	设备校准
	N/A
	R

	4.3.3
	材料的制备和灭菌
	N/A
	R

	4.4.1
	不确定度测量
	N/A
	N/A

	4.4.2
	结果调查、纠正和预防措施
	R
	I

	产品的选择

	5.1.1
	产品的选择和取样
	R
	I

	5.1.2
	产品族的依据
	R
	I

	5.1.3
	取样时间
	R
	I

	5.2
	样品份额（SIP）
	R
	I

	生物负载的测定和微生物表征的方法

	6.1.1
	方法选择
	R
	R

	6.1.2
	抑制作用最小化
	I
	R

	6.1.3
	生物负载采集率
	I
	R

	注意：
R=职责
I=这可能涉及提供帮助或信息 
N/A=一般不适用
备注：作为实验室基本方法确认的一部分，显示并记录了测试方法的一般能力. 产品确认的特定方面被记录为产品特定报告的一部分。

	6.1.4
	培养条件的选择
	I
	R

	6.1.5
	计数方法的选择
	N/A
	R

	6.2.1
	微生物表征技术的选择
	R
	R

	生物负载测定方法的确认

	7.2a)
	测试方法适用性
	R
	R

	7.2b)
	采集技术
	R
	R

	7.2c)
	计数的充分性
	N/A
	R

	7.2d)
	微生物表征
	N/A
	R

	生物负载的常规测定和数据说明

	8.1
	取样计划
	R
	I

	8.2
	试验方法的选择
	R
	R

	8.3
	微生物表征的程度
	R
	I

	8.4
	适用的标准和要求的考虑
	R
	I

	8.5
	峰值的处理
	R
	I

	8.6
	可接受水平的规定
	R
	N/A

	8.7
	趋势
	R
	N/A

	8.8
	统计学方法的应用
	R
	N/A

	生物负载测定方法的维护

	9.1
	生产/过程变更的考虑
	R
	I

	9.2
	测试方法的变更
	I
	R

	9.3
	方法确认的数据审核
	R
	R

	注意：
R=职责
I=这可能涉及提供帮助或信息 
N/A=一般不适用
备注：作为实验室基本方法确认的一部分，显示并记录了测试方法的一般能力. 产品确认的特定方面被记录为产品特定报告的一部分。
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